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行なわれているが， 17-KS 高値を示す種々の副腎疾患の鑑別診断には， 17-KS の分固定量が必要で
ある。しかし従来から用いられてきたガスクロマイグラフィ一法やカラムクロマトグラフィ一法は高
度で，かっ煩雑な手技を必要とし，一般臨床検査法として用いるには困難で、あった口そこで本実験で
は 3β-hydroxysteroid に対して特異的に反応する酵素である 3β-hydroxysteroid oxidase を使用す
することにより， 3β-hydroxysteroids 量を特異的に定量し得る方法を開発し，更に薄層クロマ・トグ





glucuronidase の使用により グルクロン酸抱合を水解し，次いで Burstein らの方法で solvolysis
を行ない硫酸抱合を水解した。水解後，酢酸エチル層をアルカリ洗浄，水洗浄し，蒸発乾固の後，一
部を 3β-hydroxysteroids 定量用，一部を 3β-hydroxysteroids 分画測定用，又一部は総17-KS 測
定用に分けた。
酵素法による 3β-hydroxysteroids 測定の原理は B.sterolicum 由来の 3β-hydroxysteroid
oxidase を 3β-hydroxysteroid に作用させ， 生じた過酸化水素を peroxid制E と phenol ， 4-
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aminoantipyrine によって quinoneimine dye を生成せしめ，比色定量するものである。本法の基礎
的検討及び臨床応用成績は次の通りである。
( 1 )尿中に排池される 3 ß-hydroxysteroid は大部分が硫酸抱合型であり，酸水解法で行なうと遊
離する 3β-hydroxy 基は変化をうけ約20%回収されるのみであった。従って硫酸抱合の水解は条件
の緩和な solvolysis で行なった。
( 2 )本法に用いた 3β-hydroxysteroid oxidase の特異性を重量百分率であらわすと，次の通りで
ある。( )内は薄層上での値を示す。
dehydroepiandrosterqne 100 % (100 %), epiandrosterone 100 % (65%) , androstene-3β， 
17β-'diol 100 % (57%) , pregnenolone 75% (20%) , 5 -pregnenetriol 70% (50%) , cholesterol 
65% (20%以下)， 16 a-hydroxydehydroepiandrosterone 44% (39%) , androsta-5 , 16-diene-
3β-0143% ， pregnane-3β， 20α-diol 1 %, 3 a-hydroxysteroids は negligible であった。
( 3) 3 ß-hydroxysteroid の標品として dehydroepiandrosterone を用いた場合， 10~ 100μg /tube 
の聞で原点を通る直線性のある検量線が得られた。
( 4 )尿への androsterone 及び dehydroepiandrosterone の添加回収率は90~98% と良好で、あった。
また三重測定による同時再現性をみると CV ::I:: 10%以内であった。
( 5 )本法による年令別 3βーhydroxysteroids 排池量は 2 ~13歳で，測定感度以下(N.D)~ 0.3mg/ 
day , 14~45歳で， O. 2 ~ 1. 2mg/day , 46歳以上では， N.D~ 0.6mg/day であった。
( 6 )総17-KS の増量をみた各種副腎疾患について，本法により 3β-hydroxysteroids を測定した
ところ種々の程度に増加し， adrenal virilizing tumor では， 3β-hydroxysteroids / 17-K S 比を見
ると 60%以上であったのに対し， Cushing 症候群や21-hydroxylase 欠損症による adrenogenital
syndrome などでは，その比は40%以下と異なることが示された。
〔総括〕
3β-hydroxysteroid oxidase の使用により，簡易に 3β-hydroxysteroids を定量し，また薄層ク





本研究は 3βーhydroxysteroid に対し特異的に作用する 3β-hydroxysteroid oxidase を利用する
ことにより，本分画を定量する巧妙な方法を開発したものである。そして種々な基礎検討から本法が
特異性，感度，簡易度，再現性等，臨床検査として必要な諸条件を満たすことを確かめ，実際に臨床
応用を試みると共に薄層クロマトグラフィー後のプレート上での定量にも応用可能なことを明らかと
したもので，臨床検査診断上価値ある研究と考える。
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